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正电子放射陛显像剂18F—FDG的研究进展

孙华杨雁李琳杨发科赵雷

【摘要】1BF．FDG是PET．cT影像诊断重要的示踪剂之一。采用亲核取代反应制备一8F．FDG比

亲电取代反应更优越，因此，前者取代后者将势在必行。全自动合成模块工艺对放射性药物的规

模化生产以及临床上的广泛应用起到了推动作用。近年来，新技术手段在协F．FDG合成模块中的应

用也引起了人们的广泛关注。作为以静脉注射方式给药的示踪剂。-8F．FDG的质量控制要求严格。

先进的检测手段以及药品生产和质量管理规范的实施为-gF-FDe的质量控制提供了保证。对，吼

FDG的代谢动力学研究发现，该示踪剂静脉注射后的代谢过程符合三室模型，为临床用药提供了

依据。该文从合成原理、工艺流程、质量控制、代谢分布与临床应用等几个方面对18F．FDG的研究

进展进行综述。
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【Abst豫ct】 As one of tbe most import卸t tmcer for PET．cT，tlle preparation of 18F—FDG by nucle—

ophilic鲫bstitution is better t}lan electTDphilic substitution，therefore t11e sub8titution of山e fo聊erfor tlle latter

is imperative．Automatic synthesis module technolog)，has poweml function on the la唱e·scale production of

radioactive dru98册d widely clinical been used．In riecent yea璐出e印plication of new technology in‘8F—FDG

synthesis module is very奴inating．，11le reqIlire瑚lent for qIlal时con劬l of 18F·FDG is吮mendously strict'for

which tlle adminis的tion way of 18F·FDG is intmvenous injection．ne advanced detective methods afld t}Ie

standardizatioII of G00d Manufactllring Practice are gu锄ntee to‘IFDG quaIity contIDI．，11Ie他∞arches on

pharmacokinetics of 18F-FDG show tIIat tlIe metabolic process accords诵th t}Iree．companment model after in一

讹venous，which provide8 a basis for clinical medication．1Il t}lis paper'we review the 1肾FDG in de“l fI砌

tlle研ncipleofsynthesis，cr幽process，qual对contml。metaboiic distribution aIldclinicalapplic砒ion andsoon．
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1埘F．FDG的合成原理

Brookhaven工作小组I，】在1976年首次应用亲电

加成的方法合成了FDG，采用的反应物为F2与

3'4乒口三乙酰基鹏}氨醛，从此引出了18F_FDG合
成的研究。

1．1亲电氟代反应原理

亲电氟代反应所用的亲电试剂主要有两种：F2

和CH，COOF。底物为l、2位存在双键的3，4，6．三

乙酰基-D．葡萄烯糖。合成-8F．FDG的亲电氟代反应
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如图l所示。

1．2亲核氟代反应原理

目前应用最广泛的亲核氟代试剂主要是18F一，

该离子可由高产率且低质子粒子能量消耗的180(p，

n1培F核反应制备。此外，相转移催化剂如四烷基

铵、氨基聚醚等在亲核反应中的成功应用为无载体

的亲核取代反应提供了必要条件，因此，制备1叩．

FDG的研究主要集中在底物的选择上。选择底物

时主要考虑F取代的位置，葡萄糖的2位C原子

上的H被F取代后，产物即可替代葡萄糖作为底

物与六糖激酶相互结合作用。曾被讨论应用的底物

包括：2一三氟．1，3．二甲氧基4，6．苯亚甲氧基．B国．甘

露糖、2，3一环硫内酯．1．甲氧基4，6一苯亚甲氧基．p．D．
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图1亲电氟代反应合成18F．FDG示意图图中，1为

3，4，6．三乙酰基．D．葡萄烯糖；2为l，3，4，6．D．四乙酰基．2．

18F．B．D．葡萄糖；3为‘8F．FDG；4为3，4。6．D．i乙酰基．

1d，孙．18F．B-D-葡萄糖；5为3，4，6一D·三乙酰基．1 B，2p-18F-

B．D．葡萄糖。

甘露糖、l，3，4，6．四乙酰基一2．三氟甘露糖，在这些

底物中，1，3，4，6一四乙酰基一2．三氟甘露糖因易制备、

易水解，反应条件温和等优点而被广泛应用，并进

一步被改进为1，3，4，6一四乙酰基一2．三氟磺酰甲基一

B．D．甘露糖(简称三氟甘露糖)周。

2亲核氟代反应制备即．FDG的工艺流程

应用亲电氟代反应法合成18F—FDG的效率低

下，1叩．FDG的放射化学产率只有10％左右，反应

时间长达90 min。1987年，Bmdack等135采用亲核

氟代反应法将放射化学产率提高到12％～17％，时

间缩短为70 min，使放射化学产率有了质的提高。

后来又对制备1二艺进行了改造，使放射化学产率达

到60～70％。目前，最新的微流体数字化控制的微

化学反应在制备18F．FDG方面的应用又大大提高了

撸F一的标记效率。亲核氟代反应法合成塘F．FDG的

一般工艺包括：18F一的生产、离子交换、相转移催

化、除水、除乙腈、水解中间体、分离、中和纯化

等过程。

2．1培F一的生产工艺
’

无载体的t肾的生产方法有多种，如1吣@n)1叩

亲核反应法、∞Ne(d，仅)t叩亲核反应法等。用质子束

照射H：180是目前生产无载-肾的最有效方法，即用

回旋加速器将氢气电离成H一后，再经射频系统加速

使其能量达到16．5 Mev，又被碳箔脱掉2个电子，

形成质子束。质子束照射富含180的靶水，发生

1的(p，n)18F核反应，产生，蟹一，由氦气推动靶水传

输至-8F—FDG合成箱。作为高速粒子束轰击的靶目

标，H：-so比，30：更具有可操纵性，Kilboum等阁分

别在1984年和1985年解决了反应中存在的辐射分

解和溅射的问题。

2．2离子交换工艺

·8F．嚅从轰击后的靶水中分离、富集，其基本
思路是通过离子交换树脂来捕获18F一。离子交换树

脂的种类较多，常用的包括：①干Dowex Ix8

(CO，2-)离子交换树脂，其捕获效率达99．9％以上，此

外该离子交换树脂还可以去除淋洗液如氨基聚醚的

残留，因此不用再过硅胶柱，节省了时间与步骤问；

②4一(禾甲基哌啶)吡啶阳离子树脂，其捕获效率在

95％以上，在此树脂上还可进行亲核反应，但其捕

获效率与靶水的质量相关，当靶水中阴阳离子的含

量较高时，其捕获效率明显下降同；③阴离子交换柱

(如Sep．pak QM跫)，该柱的捕获效率较高且影响

因素较少，但在使用前需活化。

18F一被捕获或交换下来后，因水分子的存在将

影响亲核取代反应，除水的方法一般有两种：①

当培F一被捕获到4．(4一甲基哌啶)吡啶阳离子树脂上

后，用乙腈洗脱除去水分；②18F一被交换下来到反

应管后，可通过乙腈共沸除水。另有报道称通过电

化学电池技术或不除水的18F'一溶液作为中间介质，

都可不经过除水就能高效合成18F．FDG。在电化学

电池里，被吸附在电极上的19F一可被释放到乙腈溶

液中进行氟化反应阁；而不除水的-肾溶液主要靠离

子液作为媒介来催动反应，即使有微量的水存在也

不影响产率嘲。

2．3合成工艺

过去，18F．FDG的合成过程是完全暴露在环境

中的，工作人员会受到很大的辐射伤害；后来逐步

发展为在半封闭的“黑匣子”里进行合成反应，但

是“黑匣子”自动合成系统成本非常高。且无法排

除热源干扰，该系统被认为是全自动合成与柱型

“黑匣子”系统的起点㈣；合成工艺再演变到现在，

即是模块箱里的全自动合成，它比“黑匣子”更灵

活，用计算机和机械臂来完成实验操作，可完全避

免人员受到辐射。自动化合成模块采用了压力传感

器、热电耦和辐射探测反应器等技术来完成自动化

操作【llJo 1986年，首台18F-FDG自动合成模块研发成

功，该模块不但缩短了合成时间，还减少了辐射剂

量的暴露憎。在自动化合成的基础上，“一锅法”、“两
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锅法”和“微流体数字化技术的微化学反应法”相继

问世嘎 “一锅法”比“两锅法”减少了—个反应管

和一根硅胶柱，因此减少了辐射剂量的损失。微流体

数字化技术通过脉冲惯性力来驱动和扰动微流体，

实现了微流体的均匀离散和微喷射，具有数字可控

性ll卅，通过这项技术实现了馆r微液滴与前体微液滴

间的混合反应，大大提高了合成效率。然而，以下

条件还可影响t8F．FDG自动合成模块的合成效率：

①反应中有氧气存在的条件下，18F．FDG的产量会大

幅度降低，因此，反应时向反应管中不断通入氮气

是必需的；②前体质量在不低于15 mg时即可满足

反应要求，增加j氟甘露糖的量不能明显提高合成

效率；③反应温度和反应程度呈正相关，但当外部

加热温度高于83℃后，反应温度并不会改变，外部

温度升高反而会使反相C18柱和反应管的放射性残

留增加嗍。

2．4水解工艺

通过水解反应除去产物中间体的保护基是成功

合成18F．FDG的关键步骤。关于水解方法的探讨和

研究十分深入，常用的水解方法包括：液相酸水

解、同相酸水解、液相碱水解、固相碱水解、阳离

子交换树脂水解、微波水解、超声水解等。总体而

言，固相水解要远优于液相水解。阳离子交换树脂

水解法的优点在于完全避免了与酸液直接接触带来

的不便，并能与程序很好的结合，使水解用时缩短

到10 min，但该水解方法的缺点是产品在树脂上的

残留无法完全被洗脱下来【垧。18F—FDG的水解反应最

初是在盐酸溶液中或在Dowex 50硫磺酸阳离子交换

树脂上进行的，110℃下持续水解15 minl旧。后来研

究发现，在一定浓度的碱液中，去保护基的反应更

迅速(大约l min)，且在室温条件下就可完成水解

过程，室温条件下FDG可在一定浓度(2 mo儿)的

Na0H溶液中稳定存在20 min，同时避免了2一脱氧一

2．氯加．脱氧葡萄糖的生成㈣。目前，18F．FDG合成中

的保护基水解主要是应用同相碱水解的方法，以反

相C18柱为载体，捕获反应产物后，在C18柱上纯

化，加入2 mol，L Na0H溶液在室温下水解2 min即

可完成去保护基的过程。此外，固相碱水解法通过

控制条件还可完全避免同分异构体氟脱氧甘露糖醇

生成的风险旧。

2．5纯化工艺

亲核取代反应结束后，反应液中主要存在的化

合物有催化剂(如氨基聚醚)、r、18F-p．四乙酰基．

甘露糖，反应液经过反相C18固相水解柱分离，

反应产物被吸附到柱子上，经Na0H碱液的水解

后，再经过Ic．H柱(氢离子交换柱)中和多余的碱

液，再经A120，柱和C18柱纯化，通过微孔滤膜过

滤即可得到最终纯化产品18F—FDG。为了在物理鉴

别、化学鉴别和生物鉴别上达到药典标准，产品还

必须通过相应的质量控制。

3即。FDG的质量控制

·8F．FDG的质量控制包括3个方面：

(1)物理鉴别：包括外观鉴别、核素鉴别和活

度测量。在合适的灯光下，在铅玻璃后观察18F．

FDG注射液应为无色、透明状。因培F一的半衰期为

105．5～115．O min，故可用活度计测量10 min后的活

度改变来反推核素的半衰期，误差应在5％以内。

(2)化学鉴别：包括pH值测量、化学纯度测

量和放化纯度测量。用精密pH试剂测量，18F—FDG

注射液的pH值应在4．5．7．5【l研。用薄层层析法测量

其放化纯度，该纯度应大于90％f例。化学纯度测量

主要检测氨基聚醚的残留(残留量应<50斗咖1)，测
量方法有很多，包括显色法、液相层析法一质谱测定

法等，其中，液相层析法．质谱测定法是目前灵敏度

最高的检测方法，灵敏度可达1 n咖llI聪n。美国26
版药典对-8F-FDG的有机溶剂残留已有限定，其中，

乙腈应低于0．04％，乙醇应低于0．5％，其检测方法

为带氢火焰检测器气相色谱。对于有机溶剂残留的

检测，现在广泛采用的方法是气相色谱法，用火焰

离子检测器，载气为氦气，流速为10 mI／min。

(3)生物鉴别：，8F-FDG注射液的无菌和细菌内

毒素检测在制备后24h进行，培养后第3、7和14d

观察结果。美国26版药典规定，18F-FDG注射液中

细菌内毒素的量不高于175厂v，其中V为18F．FDG

失效前推荐使用剂量的最大体积(m1)阎。

4 lsF．FDG的代谢分布与临床应用

t8F-FDG的药代动力学符合三室模型翻。18F-FDG

是葡萄糖的结构类似物，故其在体内的代谢途径与葡

萄糖相似，但培F-FDG通过与葡萄糖相同的代谢途径

生成昏磷酸一脱氧葡萄糖后，便无法像葡萄糖一样参

与有氧和无氧代谢，而是停留、聚集在细胞质内凹。

在小鼠体内的药物代谢研究发现，18F-FDG在心肌的
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摄取率最高，其次是脑，放射性在心肌和脑中持续

时间较长；血、肝及肾的摄取率也较高，但放射性

清除陕。-8F-FDG注入小鼠体内30 min后，血药浓

度达到高峰，45 min后各组织器官放射性分布逐渐

达到平衡，60 min后放射性基本消除阎。

18F'一FDG属于糖代谢型显像剂，适合于心、脑、

肿瘤的PET检查。肿瘤细胞的葡萄糖代谢水平高

于正常组织，故1sF．FDG会在肿瘤细胞内的积聚增

加，这也是应用18F．FDG PET鉴别良、恶性病灶的

基础。18F．FDG PET的临床应用主要表现在：①非

小细胞型肺癌、乳腺癌、黑色素瘤以及直肠癌等的

诊断；②肿瘤分期、术后复发的早期诊断及疗效；

③评估缺血心肌的活力，定位癫痫病灶等【硐。该显

像剂虽敏感性高，但其特异性较差，容易导致假阴

性和假阳性现象期。例如，部分原发性肝癌及肾透

明细胞癌对18F．FDG摄取并不增高，从而出现假阴

性；当存在炎症、活动性结核或肉芽组织时，会使

t8F．FDG摄取增高，造成一定假阳性。

5展望

馆F．FDG的自动化合成为其商业化奠定了基础。

然而，18F．FDG药物的合成效率和放射化学产率还

有待进一步的提高。此外，虽然18F．FDG在临床应

用的各个方面已经相对成熟，但还是不能完全满足

临床诊断的要求，因此，通过总结1蕾．FDG的制备

和临床应用也有利于其他F标药物的发展。F标药

物比C标药物的半衰期长，在临床诊断不受影响

的条件下，考虑用F标药物取代C标药物是未来

示踪剂发展的趋势。交叉学科和新技术在制备正电子

放射性药物方面的应用，也为示踪剂的发展提供了技

术保证，如微流体数字化技术在微化学反应中的应

用、毛细管电泳分离技术在纯化工艺中的应用等。
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无降糖作用的胰岛素原，因此0．5h时相点的胰岛

素峰值可能只是虚高，患者存在潜在的IR。△130，

△G∞与△C—P√△G∞结果的矛盾也支持上述推断。

经相关性分析，0．5 h血糖与O．5 h胰岛素呈正相

关、与0．5 hc一肽呈负相关。潜在的IR损害了胰岛

B细胞内的酶系统问，大量胰岛素原蓄积，大量葡

萄糖摄入使血糖急剧升高，胰岛B细胞受到强烈

刺激，大量胰岛素原随胰岛素人血造成胰岛素假性

增高，而C一肽水平代表了真胰岛素(true insulin)

降解血糖的功能。△C．P√△G∞能够反映胰岛第一

分泌相的功能。同时胰岛素代偿性过度释放致使胰

岛素原暂时短缺，造成胰岛B细胞储备不足，这

可能是1 h胰岛素显著低于0．5 h胰岛素的原因。

经相关性分析，l h血糖与l h胰岛素、1 hC一肽均

无相关性，可能是过度释放后胰岛B细胞的功能

由个体和病程的差异决定。

2 h胰岛素为胰岛第二分泌相，在此相点，2 h

胰岛素、2 h血糖和2 h C一肽显著高于对照组。2 h

胰岛素是双峰组真正的胰岛素分泌峰值，如去除

0．5 h时相点虚高的峰值，IRC则呈现一条峰值后

延的“倒钟型”曲线。由于IR患者体内靶细胞的

胰岛素受体亦存在缺欠，2 h胰岛素虽然显著高于

对照组，2 h血糖仍旧控制得不理想但已经呈下降

趋势，因此2 h血糖与2 h胰岛素、2 h C．肽均呈正

相关。IAuc可作为胰岛素第二相分泌指标【7】，

IAUC、C．PAUC和GAUC均显著高于对照组，说

明双峰组患者在一个糖代谢的过程中需要分泌更多

胰岛素来保持血糖的平衡，IRC与OGTT曲线部分

分离，IR患者表现为胰岛第一相分泌的受损【8】。3 h

时相点的胰岛素、血糖大致延续了2 h时相点的状

况，一次糖代谢需要的时间过长，长时间高浓度的

血糖对多脏器直接或间接造成损伤，首当其冲的胰

岛，不能在两次糖代谢的中间得到充分的休息，是

以后的糖代谢紊乱的病理生理基础。

目前，诊断糖尿病仍以血糖值为绝对标准，

IRT是对OGlT的补充。国际前瞻性研究发现，糖

尿病确诊时胰岛B细胞的释放功能已经丧失50％左

右19l。因此，早诊断、早治疗是目前学术界倡导的，

但是出现双峰型IRT患者的糖代谢异常表现得非

常隐蔽，本研究的63例双峰组患者的空腹血糖、

空腹胰岛素和空腹C．肽均在参考值范围内。
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